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Contact + Gold

Contact + Gold é um instrumento concebido para reconstruir
pontos de contato consistentes, com forma e posigao ideal,
em restauragdes Classe | com resinas compostas.

instrumento possui extremidades configuradas de forma tal
que com a simples aplicagao e !m@a o sentido do dente
adjacente se obtém o ponio de contato. A fenda (1) na
superficie convexa (2) produz um ot o esina Que, uma vez
polimerizado, configura o contato. Contact + Gold &

cavidades conservadoras (S) e outro para cavidades amplas
(1). Cada instrumento possui duas extremidades diferentes,
sendo uma para cavidades mesiais (3) e oulra para cavidades
distais (4).

Uso: Realzar o preparo com a instalagio do conjunto
matrizicunha, dando-Se preferéncia para marizes seccionais.
Inserir uma quantidade de resina na cavidade suficente para
nvolver a extremidade do instrumento (5). Selecionar 0
insirumento adequado para o procedimento, considerando
tamanio ¢ posiio G fece a e resaurad, st 0

convexa em relagéo a localizagio desejada para o ponto de
contato (6). Movimentd-lo de encontro & matriz e ao dente
adjacente‘ de acordo com a face a ser restaurada: mesial (7)

I (8) e conforme indicado pela seta impressa na
ex(vemwﬂade (Push = empurrar; Pull = puxar). Polimerizar a
resina mantendo o instrumento na posicdo, aplicando forga
‘moderada. Retirar o instrumento da cavidade. A resina que se
encontrava na fenda, agora poimerizada, jg mantém o
contato. Conclur, pelos procedimentos - nomais, o
preenchimento da cavidade.

Composigao: Polisufona.

LEERPEPERIREREEEREE

puntos de contato

Contact + Gold es un instrumento concebido para reconstruir
los puntos de contacto consistentes, con forma y posicion
ideal, en restauraciones Clase Il con resinas compuestas. El
instrumento posee extremidades disefiadas de forma tal que
con una leve aplicacion de fuerza en el sentido de la pieza
adyacente se obtiene €l fin deseado. La ranura (1) en la
superfiie convexa (2) produce un tabique de resina que, una
vez polimerizado, configura el punto de contacto. Contact +
Gold se presenta en un kit con dos instrumentos, siendo uno
para_cavidades conservadoras (S) y otro u ra_cavidades
amplias (1). Cada instrumento posee das extremidades
diferentes, Una para cavidades ubicadas en [a region mesial (3)
y oira parala distal (4).

Uso: Realizar Ia preparacién con la instalacion del conjunto
matriz/cufia, déndose preferencia a las matrices seccionales.
Insertar una cantidad suficiente de resina en la cavidad con
s a involucrr la edremidad del instumento (5).
Seleccionar el insirumento adecuado para el procedimiento,
teniendo en cuenta el tamafio y la posicion de la cara que serd
restaurada. Insertar el instrumento en la cavidad para controlar
Ia posicion de la superficie convexa en relacion a la localizacion
deseada para el punto de contacto (6). Moverlo hacia la matriz
y el diente adyacente, de acuerdo con a cara a ser restaurada:
mesial (7) ou distal (8) e segun lo indicado por Ia flecha
impresa en la extremidad (Push = empujar; Pull = tirar de).
Polimerizar la resina manteniendo el instrumento en la
posicion, aplicando fuerza moderada. Retirar el instrumento de
la cavidad. La resina que se encontraba en la grieta, ahora
polimerizada, ya mantiene el contacto. Finalizar, mediante los
procedimientos normales, el relleno de la cavidad.
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Apresentaca
Contact + Gold - 2 instrumentos p/ obtengdo do ponto de contato

Contact + Gold — 2 instrumentos para la obtencion del punto de contacto

Limpeza: Realzar a limpeza com o audio de dgua e
detergente enzimético 4 enzimas (Amilase, Protease, Lipase &
Carbohicrase) e com faixa de pH puro entre 6,5~ 7.5 Preparar
asolugdo diluindo conforme orientacdes do fabricante. A dgua
tavel. Para major eficacia, recomenda-se que a
temperatura esteja entre 40°C e 55°C. Submergir os produtos
e deixar em contato com a solugo por 5 minutos. Retirar as
pegas e eniaguar com gua corrente o1 0 minimo, 10
‘segundos. Secar as pegas com papel absorvente ou lengos
descartaveis. Esteriizagao: Os inslrumentos sao esterlizaveis
em autoclave (126°C, 16 min) apds cada paciente. A
esterlizagdo por outros méodos, que no a autoclave pode
danificar o pmduw L\mlles de reprocessamento: Este ¢ um
positivo de uso miltiplo. O fabricante garante até 200
reutiizagdes. Inspegan Verifique o produto antes de cada uso,
s nas pontas ou fissuras 20 1ongo do
instrumento, e néo utilize nesses casos. As fissuras séo
indicativos de nagmuaue do material, que pode causar a
quebra do pr

Adverténcias, precaucdes e restrigoes: Uso profissional,
Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus
‘componentes, o produto néo deve ser utiizado. O instrumento
deve ser esteriizado em autoclave antes do uso. Qualquer
incidente grave relacionado a0 dispositivo deve ser
comunicado ao fabricante e & autoridade competente do
Estado-Membro em que os utizadores e/ou pacientes estao
estabeleci

Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao
abrigo da luz solar.

Descarte: Descarte de acordo com o requisios loceis
aplichveis

sdManufacturer: TOV Dental Lida.
CNPJ 81.591.786/0001-60
XV de Nover 944

mbro,
CEP 89107-000
Pomerode/SC - Brasil
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Limpieza: Realice la limpieza con la ayuda de agua y
detergente enzimatico 4 enzimas (Amilasa, Proteasa, Lipasa y
Carboidrase) y con un pH puro entre 6,5 y 7,5. Prepare la
solucién de dilucion de acuerdo con las instrucciones del
fabricante. | agua debe ser p ra una mejor
efectividad, se recomienda que la temperatura esté entre

D”C ¥ 55°C. Sumevgw \cs pmductos y dejav\os en contacto

o agua corriente umame i menus 10 sequndos, Secar las
piezas con papel absorbente o pafiuelos desechables.
Esterilizacion: Los |ns\mmem06 son esterilizables en autociave
(126°C, 16min), después de cada paciente. La esterilizacion
por otros métodos, que no sea la autociave, puede dafiar el
producto, Limites de reprocesamiento: Este es un dispositivo
reutilizable. EI fabricante garantiza hasta 200 reutilizaciones.
Inspeccion: Verifique el producto antes de usarlo, observe si
existen dafos en las puntas o fisuras en el instrumento y no lo
utiice en este caso. uras son signos de fragilidad del
‘material que pueden causar la rotura del producto.

¥

profesional. En caso de alergia oompvobada a cualqu\ev unn de
sus componentes, el producto no debe ser U

instrumento debe ser es\enhzam En autoclave antes de ser
usado. Cualquier incidente grave relacionado con el producto
debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente
del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o
¢l paciente.

Almacenamiento: Almacenar en local seco, fresco y al abrigo
de la luz solar.

Eliminacion: Deseche de acuerdo con los requisitos locales
aplicables.
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Contact + Gold
Instruments for contact point reconstruction

Contact + Gold is a unique instrument developed to easily
reconsiruct consistent and precse coniact poiis wih mea\

insirument has s extremities designed to obtain ol
effect with simple application of force against the adjacent
tooth. The siot (1) in the convex surface (2) produces a resin
wal that once polymerized forms the contact point. Contact +
Gold s presented in a kit with two instruments, one for small
cavties () and the other for large cavites (1) Each instrument
has amesial (3 and a distal (4) tip.

Use: Perform preperation by inserting the matrx/wedge s,
giing prfrenceto setone matis. Ay ereh resn
into the cavity to enwrap the tip of the instrument (5). Select th
oproprit htument o 0 provadur,coiing 1 s
Insertthe etument

into the caviy to control the positon of the convex surface in
relation to the desired location of the contact point (). Move it
against the matrix and the adjacent tooth, according to the
foe o e e st 7)o it ) and as indicated by
the arrow printed on Push = Pul). Cure the resin
holding the Rement place, appling moderate force.
Remove the instrument from the cavity. The resin that was in
the fissure, now cured, can preserve the contact. Complete the
cavity iling process, using the usual procedres

Composition: Polysufone
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Contact + Gold
Instruments pour I'obtention du point de Contact

Contact + Gold est un instrument congu pour reconstruire de
points de contact consistants, avec forme et position idéales
en restaurations Classe Il avec résines composées.
instrument. posséde de extiémités configurées d'une tell
fagon qu'on obtient I'effet désirée avec la simple application de
vnme en direction de la dent a cots. La fente (1) sue la surface

wexe (2) produit un filet de résine qui configure de contact.
ComacHGa\d est enté en un kit avec deux instruments; 'un
pour les cavités modérées (§) et I'outre pour les cavités
étendues (L). Chaque instrument a deux exlvémmes différents,
I'une pour les cavités mésiales (3) et I'autre pour les cavités
distales (4).

Usage: Réalisez la préparation grace 2 la mise en place de
I'ensemble malrice/cale, en accordant une préférence aux
matrices sectionnelles. Insérez dans Ia cavité une quantits de
résine suffisante pour envelopper I'extrémité de I'instrument
(5). Sélectionnez insirument approprié pour la procédure, en
tenant compte de la taille et de la position de la face &
restaurer. Insérez [instrument dans Ia cavité pour controler la
positon de la superficie convere par rapport & la zone
souhaitée pour le point de contact (6). Déplacez-le vers la
matrice et la dent adjacente, en fonction de la surface &
restaurer: mésiale (7) ou distale (8) et indiqué par la fléche
gravée sur I'extrémité (Push = pousser ; Pull = tirer).
Polymérisez a résine tout en maintenant instrument dans sa
positon, en exercant une force modérée. Refirez Iinsirument
de la cavité. La résine qui se trowvait dans la fente, déja
polymérisée, assure le contact. En suivant les procédures
habituelles, terminez le remphssage de la cavité.

Composicién: Polysulfone.
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Cleaning: Cany out the cleaning wih the aid of water and
eraymalc delrgnt 4 erames (Amjcs, Prfese, Lpase

ontact + Gold - 2 instruments pour obtention du point de contact

Netioyage: Réaliser le nefioyage a laide d'eau e de
dargen i snamalue (mlss, Protéase, Lpase
entre6,5-7,5.

rase) and with pure pH
Prepare the dilution solution acnordmg o lhe manu!ac\uvers
instructions. The water should best
effectiveness, it is recommended lhat (he lemDeramrE be
between 40°C and 55°C. Submerge the products and leave
them in contact with the solution for 5 minutes. Remove parts
and rinse under running water for atleast 10 seconds. Dry the
piece with absorbent paper or disposable wipes. Sterilization:
‘The instrument should be autoclaved (126°C, 16 min), after
each patient. Steriization performed with any method other
than autociave can damage the product. Reprocessing Limits:
This is a reusable device. The manufacturer guarantees up to
200 reuses. Inspection: Check the product before each use,
observing whether there is damage to the tips or cracks along
the instrument, and do not use in such cases. Cracks are
\gd\c:ﬂve of material fragilty, which can cause the product to

reak

\Warnings, precautions and restrictions: Professional use. If
there is proven allergy to any of its components, the product

. The instrument should be sterilized in
autoclave before use. Any serious incident related to the device
should be reported 1o the manufacturer and the competent
authority of the Member State in which the user and/or patient
s established.

Storge: T b sored ndy andfsh plac,proecd frm
sunlight.

Disposal: Dispose in accordance with applcable. local
requirements

EL Dispositivo Médico

EN Medical Device
FR  Dispositf Médical

Esterilizével/ Esteriliz
Sterilizable/ Stérilizable

Pveparez la solution de dilution conformément aux instructions
du fabricant. L'eau dewrait étre potable. Pour une meilleure
efficacite, il est recommandé que \a température soit comprise
entre 40°C et 55°C, Submerger les produits et les laisser en
contact avec la solution durant 5 minutes. Retirer les piéces et
les rincer & I'eau courante durant au moins 10 secondes.
Séchez la piéce avec du papier absorbant ou des lingeties
jetables. Stérilisation: Les instruments sont autoclavables
(126°C, 16min), aprés chaque patient. La stérilisation par
dautres méthodes que Iautociave peut endommager le
proci. Limites de retraitement: Ce dispositt est réutiizable.

fabricant garantit jusqua un maximum de 200
réutilsations. Inspection: Vérifiez le_produit avant chaque
utiisation, en observant s'ly a des dégats sur les pointes ou
des fissures le long de I'instrument, et ne ['utilisez pas dans ce
cas. Les fissures indiquent une fragilité du matériel, qui peut
causer le bris du produt.

Advertissements, precautions et restrictions: Produll &
usage pmfessmnne\ En cas d'allergie confirmée a un des

Te produit ne devra pas étre utiisé. L'instrument
doit étre s\enhse ‘dans un autoclave avant toute utilisation. Tout
incident grave survenu en lien avec le dispositf devrai faire
I'objet d'une notification au fabricant et a I'autorité compétente
g;]\) an\ membre dans lequel 'uiisateur etiou le patient est

i

Stockage: Stocker dans un endroit sec, frais et a I abri de la.
lumiére solaire.

Elimination: Eiminer conformément aux exigences locales
applcables.
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